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B SK-KfW 03/12

Die Akkreditierungsurkunden fur Priiflabore/Inspektionsstellen kénnen mit
Verweis auf die Rahmenrichtlinien (2007/46/EG, 2003/37/EG, 2002/24/EG)
sowie deren nachfolgenden Rahmen - Verordnungen (VO (EU) 167/2013
und VO (EU) 168/2013) ausgestellt werden, um ihre Verwendbarkeit flr die
Benennung auch im Ausland zu gewahrleisten.

Mustertext (die Nummerierung der Richtlinien ist aktuell anzupassen):

»Priifungen (Inspektion) von Systemen, Bauteilen und selbststéndigen
technischen Einheiten fiir Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhdénger nach
den nachfolgend aufgefiihrten Priifverfahren der Rahmenrichtlinien
2007/46/EG, 2003/37/EG und 2002/24/EG sowie nationalen Priifverfahren
der StVZ0.“

Die Aufflihrung des analog zum KBA-Kennzahlenkatalog bezeichneten
Prifgebietes 01 (Gesamtfahrzeug) muss in der Akkreditierungsurkunde
entfallen, da das Priifgebiet 01 keine Priifungen im eigentlichen Sinne der
ISO/IEC 17025 enthilt.

B SK-Kfw 01/14

Der von einer Eichbehorde ausgestellte Nachweis liber die Eichung eines
Prifmittels, ist im Rahmen der Bewertung der Anforderungen an die
Rickfihrung gemald 71 SD.0 005 anzuerkennen. Voraussetzung ist, dass die
ausstellende Eichbehérde fiir die betreffende MessgréRe von der PTB
begutachtet ist und'in der Ubersicht der PTB

http://www.ptb.de/de/org/a/q3/q31/data/ publ-gm.htm

entsprechend griin dafiir gelistet ist. Zum Nachweis der Rickfiihrung (es gilt
das DAkkS-Merkblatt 71 SD 0 005) ist das zugehoérige Dokument
(qualifizierter Eichschein oder Priifschein einer Eichbehorde, der den
Anforderungen der ISO/IEC 17025 entspricht) erforderlich. Die
Inspektionsstellen miissen nicht die qualifizierten Eichscheine fir jedes
einzelne Prifmittel in Papierform bereithalten, wenn diese kurzfristig (z.B.
im Laufe des Begutachtungstages) von der Eichbehérde abrufbar sind. Die
Anforderung dieses Nachweises als Stichprobe der Funktion dieses Systems
liegt im Ermessen des Begutachters (z.B. Funktionstest des Systems oder,
wenn Angaben aus dem Eich-/Priifschein, wie z.B. die konkrete
Kalibriergenauigkeit, fr die Begutachtung benétigt werden).
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