
 
 
 

In diesem Dokument wird im Interesse der Lesbarkeit grundsätzlich die männliche Form von Funktions-

bezeichnungen verwendet; dies schließt die weibliche Form ein. 
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Geltungsbereich: 

Dies sind Empfehlungen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), die durch das Sektor-

komitee (SK-VA) für die Veterinärmedizin zur Teilnahme an Eignungsprüfungen, in Ergänzung zum 

DAkkS-Dokument 71 SD 0 010_Eignungsprüfungen, erarbeitet wurden.  

Akkreditierte Laboratorien sollten mindestens mit der empfohlenen Häufigkeit und dem empfohle-

nen Umfang an Eignungsprüfungen teilnehmen. Wenn diese Empfehlungen unterschritten werden, 

ist dies vom Labor zu begründen und vom Gutachter kritisch zu prüfen. 

 

 

Datum der Bestätigung durch den Akkreditierungsbeirat: 12.08.2014 



 
 
 
 

- Veterinärmedizinische Diagnostik - Leitlinien zur Durchführung von Eignungsprüfungen zur Ergänzung von 71 SD 0 010 

71 SD 3 027 | Revision: 1.0 | 22. Mai 2014  2 von 3 

 

Teilarbeitsgebiet Umfang und Häufigkeit 

  

Klinische Chemie Ringversuch, 1 x jährlich pro Parameter  

Hämatologie Ringversuch, 1 x jährlich pro Parameter 

Hämostaseologie 
Ringversuch, 1 x jährlich pro Parameter (ggf. Teilnahme 
an humanmedizinischen Ringversuchen) 

Blutgruppenserologie Laborvergleich, 1 x jährlich pro Parameter 

Immunologie  Laborvergleich, 1 x jährlich pro Parameter 

Allergologie Laborvergleich, 1 x jährlich pro Parameter 

Immungenetik Laborvergleich, 1 x jährlich pro Parameter 

Immunhämatologie Laborvergleich, 1 x jährlich pro Parameter 

  

Mikrobiologie 

Infektionsserologie 
Ringversuch, 1 x jährlich pro Technik  
(z.B. ELISA, ECLIA, RIA usw.) 

Kulturelle Bakteriologie Ringversuch für Varia-Diagnostik, 1 x jährlich  

Resistenztestung Laborvergleich, 1 x jährlich 

Molekularbiologie 

Ringversuch oder Laborvergleich, 1 x jährlich pro Tech-
nik (z.B. PCR-Techniken, Sequenzierung, Hybridisierung 
usw.). Dabei soll innerhalb von 5 Jahren ein möglichst 
breites Spektrum an Parametern abgedeckt werden. 

Parasitologie Ringversuch, 1 x jährlich 

  

Virologie  

Infektionsserologie 
Ringversuch, 1 x jährlich pro Technik  
(z.B. ELISA, ECLIA, RIA usw.) 

Molekularbiologie 

Ringversuch oder Laborvergleich, 1 x jährlich pro Tech-
nik (z.B. PCR-Techniken, Sequenzierung, Hybridisierung 
usw.). Dabei soll innerhalb von 5 Jahren ein möglichst 
breites Spektrum an Parametern abgedeckt werden. 

Virus-Anzucht Ringversuch oder Laborvergleich, 1 x jährlich 

Elektronenmikroskopie Ringversuch, 1 x jährlich 
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Genetik 

Molekulare Genetik 

Ringversuch oder Laborvergleich, 1 x jährlich pro Tech-
nik (z.B. PCR-Techniken, Sequenzierung, Hybridisierung 
usw.). Dabei soll innerhalb von 5 Jahren ein möglichst 
breites Spektrum an Parametern abgedeckt werden. 

Abstammungsgutachten Ringversuch, alle 2 Jahre  

  

Pathologie 
Externe fachbezogene Fortbildung, z.B. Schnittseminar, 
1 x jährlich pro Einrichtung 

 

 

Eignungsprüfungen aus verschiedenen Bereichen werden u.a. angeboten von: 

 CATACHEM, INC. 

 DGKL - Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e.V. 

 FLI - Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 

 INSTAND e.V. -Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen  

Laboratorien e.V. 

 ISAG- International Society for Animal Genetics 

 RKI - Robert Koch-Institut 

 Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA) Quality Assurance Unit (Vetqas®) 

 

Weitere Anbieter sind auch in der eptis-Datanbank zu finden: http://www.eptis.bam.de  

 

 

Es wird die Teilnahme an Ringversuchen erwartet, soweit z.B. von den o.g. Organisationen  

angeboten, ansonsten müssen geeignete Ersatzmaßnahmen gemäß DAkkS-Dokument 71 SD 0 010 

durchgeführt werden. 
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